
      Mimics Automatic Algorithms – Instructions for Software Use | L-101780-02 1 
 

 
Materialise NV  I  Technologielaan 15  I  3001 Leuven  I  Belgium  I  mimics@materialise.be  I  materialise.com 

 

.  
Dit document bevat de basisinstructies voor het gebruik van Materialise Mimics AA. 

Gedetailleerde instructies zijn te vinden in de ‘User Guide’. 
Engels is de taal van de Mimics Medical software interface en de Mimics AA module. 

. 

1 Beschrijving van de Mimics AA software 
Materialise Mimics Automatic Algorithms, in het kort ‘Mimics AA’, is een softwaremodule dat 
toelaat medische beeldvorming (zoals CT en MRI) te segmenteren en driedimensionale 
objecten weer te geven. Mimics Medical kan worden gebruikt als medisch hulpmiddel, binnen 
de grenzen van het hieronder beschreven bedoelde gebruik. 

Mimics AA kan gebruikt worden om stapels tweedimensionale afbeeldingen in het Mimics 
formaat in te laden en te verwerken. Zodra beelden verwerkt zijn, kunnen ze voor vele 
‘Engineering on Anatomy’ doeleinden gebruikt worden, zoals meting, ontwerp, modellering en 
3D printen. 

Mimics AA stelt gebruikers in staat de segmentatie van medische beeldvorming, zoals CT en 
MRI scans, te controleren en te verbeteren. Opgeleide softwaregebruikers kunnen gemakkelijk 
en nauwkeurig 3D-modellen definiëren, die vervolgens in Mimics Medical worden gebruikt voor 
de visualisering, meting, planning van behandelingen en de productie van outputbestanden 
voor additieve vervaardiging (3D-printing). 

Mimics AA is niet bedoeld om de prestaties van een medisch hulpmiddel te voorspellen. 

De volgende algoritmes zijn beschikbaar via Mimics AA: 

- Mimics AA Heart CT 1.5.2 
- Mimics AA CMF CT 1.3.1 
- Mimics AA Knee CT 3.0.1 
- Mimics AA Knee MRI 2.1.3 

 

2 Gebruiksindicaties 
Mimics Automatic Algorithms are intended for use as an image segmentation system for the 
transfer of medical imaging information to a Mimics output file.  

 

Extra informatie:  

De automatische algoritmes zijn geïntegreerd in het the Mimics Viewer platform. 

Hierdoor kan de Mimics gebruiker .mcs files opladen naar SurgiCase Drive ( het case 
management gedeelte van het Mimics Viewer platform) en een automatische segmentatie 
aanvragen. Gebruikers worden geïnformeerd wanneer de segmentatie klaar is (succesvol of 
niet) en kunnen deze dan nakijken en downloaden in het geval geen fout is opgetreden.. 

Mimics AA kan enkel voor clinisch gebruik worden als: 
- De gebruikers de software gebruiken in de landen waar wettelijke goedkeuring 
verkregen is.  
- en de gebruiker een wettige licentie heeft van Mimics Medical.  

Beide condities zijn nodig voor het gebruik van Mimics AA voor klinisch gebruikt. Momenteel 
zijn deze condities vervult voor EU, US, Canada en Japan.  
 
Mimics AA kan niet klinisch gebruikt worden in volgende landen; 

Australië, Colombië, Ecuador, Singapore, Saoedi-Arabië, Zuid Korea, Taiwan, 
Thailand, Turkije, Israel 
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3 Contra-indicaties 
Mimics AA is niet bedoeld voor mammografische beeldvorming. 

4 Waarschuwingen en aanbevelingen 
Mimics Medical software mag uitsluitend gebruikt mogen worden door opgeleide medische 
vakmensen. Om de ervaring te verbeteren, raden we aan dat alle gebruikers deelnemen aan 
een training van een Materialise-expert. Zoals bepaald in de licentieovereenkomst voor 
eindgebruikers, garandeert Materialise gedurende de garantieperiode dat Mimics Medical 
grotendeels zal werken in overeenstemming met de functionele specificaties in de 
documentatie. Elke andere garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige 
garantie met betrekking tot geschiktheid voor het doel, veiligheid, prestaties of effectiviteit van 
de medische toepassing of het apparaat waarvoor Mimics Medical wordt gebruikt, wordt 
afgewezen. De output van (semi-)automatische segmentatiefuncties in Mimics Medical moet 
voor elke toepassing door de gebruiker worden gecontroleerd. 

Een inter-slice en in-slice afstand van minder dan 1mm wordt aanbevolen voor 
behandelingsbeslissingen gebaseerd op 3D reconstructies voor pre-operatieve planning of 3D 
printen.  

De nauwkeurigheid van de metingen is beperkt door de pixelgrootte van de beelden.  

5 ‘Best practice’ tips en voorzorgsmaatregelen 
Opgelet: Volgens de federale wetgeving van de VS mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op 
voorschrift van een arts worden verkocht. 

Mimics Medical kan ook worden gebruikt door biomedische ingenieurs of door personeel dat 
gelijkwaardig is door opleiding of ervaring. Bij gebruik van de resultaten is steeds een 
deskundig klinisch oordeel vereist. 

Houd er rekening mee dat de kwaliteit van de medische beeldvorming de accuraatheid van 
het 3D model in Mimics Medical bepaalt. Scanprotocollen worden aan de discretie van de 
gebruiker overgelaten, maar we verwijzen naar de industrienormen en raden aan ze te volgen. 
Enkel beelden die minder dan zes maanden eerder werden gemaakt, mogen worden gebruikt 
voor het plannen en/of evalueren van behandelingsopties. 

Let erop dat het Dicom-coördinatensysteem teruggezet wordt voor elke Dicom-reeks afkomstig 
van alle Hitachi scanners en van Siemens Symphony, Sonata en Harmony scanners met 
softwareversies ouder dan Syngo MR B13. 

 

6 Instructies voor gebruik 

6.1. Mimics AA starten 

1. Importeer beelden in Mimics Medical version 18 of later 
2. Navigeer naar https://mimicsviewer.materialise.com/ om te starten. 
3. Log in 
4. Creëer een nieuwe case & upload een Mimics project 
5. Initieer de automatische segmentatie met Mimics AA 
6. Download de Mimics project file voor het nakijken en editeren van de segmenatie in 

Mimics Medical 
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6.2. Systeemvereisten: 

De volgende besturingssystemen zijn ondersteund: 

- De laatste versie van iOS 
- De Laatste version van Mac OS 
- Windows® 7 Service Pack 1 (SP1) (32-bit or 64-bit) 
- Windows 10 

De volgende Browsers zijn ondersteund: 

Browser met WebGL support en WebGL ingeschakeld. 

- Google Chrome op Windows OS desktop, Mac OS X 
- Microsoft IE op Windows OS desktop 
- Microsoft Edge op Windows OS desktop 
- Mozilla Firefox op Windows OS desktop 
- Apple Safari op Mac OS X, iOS Oss 

Internet connectie 

- 3G or higher 

Scherm resolutie 

- WXGA of hoger 

Scherm grootte 

- 7 inch of meer 

Geheugen 

- 2GB RAM of meer 

CPU 

- Dual Core processor of beter 

Grafische kaart 

- Gelieve volgende lijst te consulteren voor de gesupporteerde en niet gesupporteerde 
grafische kaarten:: https://www.khronos.org/webgl/wiki/BlacklistsAndWhitelists 

Beveiliging 

- Anti-virus en anti-malware software 
- Firewall software 
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Fabrikant 

 

Let op, gelieve de gebruiksaanwijzing en bijhorende 
documentatie te raadplegen 

 
Raadpleeg de gedrukte of de elektronische gebruiksaanwijzing 

 

Productiedatum 

 

Batchcode 

 

Medisch hulpmiddel 

 

Unieke apparaatcode 

 

 

De gebruiksaanwijzing voor Materialise Mimics AA wordt in elektronische vorm geleverd in 
PDF-formaat op www.materialise.com/electronic-instructions-for-use. Een gedrukte versie 
kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar leaflet@materialise.be en wordt 
zonder meerprijs binnen 7 kalenderdagen verstrekt. 

    

7 Contactgegevens van de fabrikant 
 

Vervaardigd in januari 2021 door: 

Materialise NV 

Technologielaan 15 

3001 Leuven, Belgium 

Phone: +32 16 39 66 11 

http://www.materialise.com 
 

 

  

 Mimics AA is een product met CE-markering. 
  
© 2021 – Materialise N.V. Alle rechten voorbehouden. 

Materialise, het Materialise logo en de Mimics productnaam zijn handelsmerken van Materialise NV 

mailto:mimics@materialise.be
http://www.materialise.com/electronic-instructions-for-use
mailto:leaflet@materialise.be
http://www.materialise.com/

